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VAC005005 Vacutex™, krytí s rychlým kapilárním účinkem, 5x5cm, 2x2 inch
VAC010010 Vacutex™, krytí s rychlým kapilárním účinkem, 10x10cm, 4x4 inch
VAC010015 Vacutex™, krytí s rychlým kapilárním účinkem, 10x15cm, 4x6 inch
VAC010020 Vacutex™, krytí s rychlým kapilárním účinkem, 10x20cm, 4x8 inch
VAC020030 Vacutex™, krytí s rychlým kapilárním účinkem, 20x30cm, 8x12 inch
VAC010100 Vacutex™ role, krytí s rychlým kapilárním účinkem, 10x100cm, 4x40 inch
VAC001040 Vacutex™ dren, krytí s rychlým kapilárním účinkem, 1x40cm, 0.4x16 inch

Usnadňuje hojení zlepšením hladiny kyslíku a snížením množství exsudátu a edému v okolí a uvnitř obtížně se hojících ran

Účel použití
Krytí Vacutex™ s rychlým kapilárním účinkem, dren a role jsou určeny k ošetřování středně až silně secernujících ran, ran se silným adherentním fibrinem, hlubokých, nepravidelných nebo kráterových ran či ran obtížně přístupných, včetně fibrinových, nekrotických a 
dutinových/sinusových ran.

Klinické indikace použití Vacutex™ jsou diabetické vředy, žilní bércové vředy, dekubity a akutní, uzavřené nebo chirurgické rány s problémy s edémem.

Primárními uživateli Vacutex™ jsou zdravotní sestry (specialisté na rány) a lékaři.

Popis
Krytí Vacutex™ s rychlým kapilárním účinkem je vyrobeno z třívrstvé směsi polyesterových a bavlněných prvků, které jsou utkané dohromady podle patentovaných specifikací. Vacutex™ nasává a absorbuje fibrin, nekrotickou tkáň a exsudát z rány do prostřední vrstvy 
krytí. Jakmile je prostřední vrstva nasycena, přebytečná tekutina je odváděna pryč od rány do třetí vrstvy. Vacutex™ podporuje rychlou kapilární akci na rozhraní rány, účinně zvedá, transportuje a odstraňuje přebytek exsudátu/intersticiálních tekutin z lůžka rány. 
Vacutex™ funguje tak, že odvádí a transportuje (bakteriemi zatížený) exsudát z lůžka rány, čímž umožňuje hojení rány zevnitř. Jedná se o jednoduché, jedinečné a inovativní primární krytí, které pokrývá ránu a je univerzálně použitelné u širokého spektra ran.

Klinický přínos
Krytí s kapilárním účinkem je zvláště užitečné u středně až silně secernujících ran, kde může být fibrin silný a mastný. V takových případech je nutné odstranit přebytečnou tekutinu/exsudát z rány a zároveň zachovat dostatečnou vlhkost pro proces hojení. Rány 
nepravidelného tvaru, hluboké, podminované nebo umístěné na těžko přístupných místech těla mohou být složitější k ošetření. Vacutex™ kombinuje více-směrné zrychlené kapilární krytí a drenážní funkci, navržené pro léčbu obtížně se hojících ran se středním až 
silným exsudátem a fibrinem.

Kontraindikace
Nepoužívat při arteriálním krvácení, dynamických vaskulárních nádorových ranách ani při silně krvácejících ranách. U silně infikovaných ran použít před aplikací Vacutex™ vhodnou antimikrobiální léčbu.

Upozornění a opatření
- �Vacutex™ je určen pouze pro jednorázové použití. Vacutex™ není implantabilní zařízení. Nepoužívat znovu. Nepoužívat, pokud je obal poškozený.
- �Vacutex™ je krytí s nízkou přilnavostí, avšak stává se přilnavým, pokud rána již není vlhká.
- �Vacutex™ by se neměl používat přímo na suché nekrotické rány a na rány s nízkým exsudátem, protože se v těchto případech může přilepit k lůžku rány a jeho kapilární transportní vlastnosti nejsou pro úroveň vlhkosti rány relevantní.
- �Vacutex™ by se neměl používat v kombinaci s hustými gely nebo krytími na bázi vazelíny, protože tyto látky blokují mikrokapilární kanály.
- �U ran s odkrytou kostí a/nebo šlachou používat Vacutex™ s maximální opatrností a aplikovat nepřilnavou kontaktní vrstvu nebo použít krytí Vacutex™ Non Adherent.
- �Nikdy nepoužívat okluzivní krytí nebo fólii nad krytí Vacutex™, jinak dojde k maceraci okolí rány.
- �Doporučená doba nošení krytí je až tři dny.
- �Krytí neobsahuje žádné přísady (ani nanočástice) ani léčiva a nezpůsobuje žádné známé nežádoucí reakce.

Vacutex™ je zařízení určené pouze pro jednorázové použití. Není určeno k opakovanému použití nebo resterilizaci. Společnost Protex Healthcare nemůže zaručit funkčnost ani sterilitu produktu, pokud je znovu použit nebo resterilizován. Opětovné použití 
jednorázového produktu může vést k problémům s funkčností, virovým infekcím, bakteriálním infekcím a křížové kontaminaci. Každé z těchto rizik může vést k vážnému poranění.

Postup použití
- �Vacutex™ lze aplikovat z obou stran. Neexistuje správná ani nesprávná strana. Jakmile krytí přijde do kontaktu s exsudátem, stává se jednosměrným.
- �Lze aplikovat více vrstev v závislosti na hloubce rány a množství exsudátu.
- �Přímý kontakt s lůžkem rány je nezbytný.
- �Lze stříhat a tvarovat na přesnou velikost potřebnou pro každou ránu.
- �Vždy používat ostré nůžky a vystřihnout krytí tak, aby pasovalo do lůžka rány, s ponecháním 2–3 mm mezi okrajem krytí a okrajem rány. U hlubších ran naskládat dostatečný počet vrstev Vacutex™ až po úroveň okolní kůže. Poté překrýt poslední vrstvou Vacutex™ 

přes celou oblast rány, s přesahem přes okraje rány. Fixovat jednoduchým, neokluzivním fixačním obvazem.
- �Podle vlhkosti rány umístit na krytí Vacutex™ (super) absorpční krytí pro zachycení exsudátu. Když je absorpční krytí nasycené, aplikovat nové na Vacutex™, přičemž Vacutex™ zůstává na místě maximálně 3 dny.
- �Nikdy nepoužívat mastnou nepřilnavou kontaktní vrstvu nebo krém s vazelínou či tukem, protože mohou uzavřít kapilární kanály krytí a tím snížit jeho funkčnost.
- �U infikovaných hlubokých ran rychlá kapilární akce pomůže vytáhnout infekci z hluboké tkáně. Zpočátku to může vypadat jako větší lůžko rány. Avšak jak kapilární akce pokračuje, vzhled lůžka rány se zlepší. Vacutex™ je vždy nutné kombinovat s antimikrobiální 

léčbou u infikovaných ran pro zvýšení účinnosti krytí.
- �Informovat pacienta, že během prvních dnů po aplikaci krytí může cítit mírný tahavý pocit kvůli silnému sání.
- �Fixovat neokluzivním filmovým krytím nebo obvazem.

Rychlý průvodce
RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽITÍM Vacutex™, TIPY A TRIKY pro specialisty na rány

Hlášení závažných incidentů
V případě závažného incidentu souvisejícího se zařízením musí určení uživatelé a/nebo pacienti toto nahlásit zástupci Protex Healthcare a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel a/nebo pacient sídlo.

Poznámka
Odkaz na produkt VACUTEX™ Non Adherent je uveden níže
VAC010010NA Vacutex™ Non Adherent krytí s rychlým kapilárním účinkem, 10x10cm, 4x4 inch
VAC020030NA Vacutex™ Non Adherent krytí s rychlým kapilárním účinkem, 20x30cm, 8x12 inch
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Výrobce

Číslo šarže

Lékařský prostředek

Přečtěte si návod k použití

Datum výroby

Nepoužívejte opakovaně

Sterilizováno pomocí gama záření

Nepoužívejte, pokud je obal poškozen

Spotřebujte do data

Opakovaně nesterilizujte

Skladovací teplotní podmínky
Skladujte při teplotě 0° až 30°C

Udržujte v suchu

Přepravní teplotní podmínky
Přepravujte při teplotách mezi -30° a +60°C

Katalogové číslo

Chraňte před slunečním zářením

Množství

Označení CE

Pozor

LOT

REF
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