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VAC005005 Vacutex™, брз капиларен завој, 5x5cm, 2x2 inch
VAC010010 Vacutex™, брз капиларен завој, 10x10cm, 4x4 inch
VAC010015 Vacutex™, брз капиларен завој, 10x15cm, 4x6 inch
VAC010020 Vacutex™, брз капиларен завој, 10x20cm, 4x8 inch
VAC020030 Vacutex™, брз капиларен завој, 20x30cm, 8x12 inch
VAC010100 Vacutex™ ролна, брз капиларен завој, 10x100cm, 4x40 inch
VAC001040 Vacutex™ дрен, брз капиларен завој, 1x40cm, 0.4x16 inch

Го олеснува заздравувањето преку подобрување на нивото на кислород и намалување на нивото на ексудат и едем во и околу тешко заздравувачки рани

Намена на употреба
Vacutex™ брзите капиларни завои, дренот и ролната се наменети за третман на умерено до силно ексудирачки рани, рани со густ цврст фибрин, длабоки, неправилни или кратерски рани или тешко достапни рани, вклучувајќи фибринозни рани, некротични рани и 
кавитарни/синусни рани.

Клинички индикации за Vacutex™ се дијабетични улкуси, венски улкуси на нога, декубитални рани и акутни, затворени или хируршки рани со проблеми со едем.

Примарни предвидени корисници на Vacutex™ се медицинските сестри (специјалисти за рани) и докторите.

Опис
Vacutex™ брзите капиларни завои се составени од трослојна мешавина на полиестер и памучни елементи кои се вткаени заедно според патентирани спецификации. Vacutex™ го извлекува и апсорбира фибринот, некротичното ткиво и ексудатот од раната во средниот слој 
на завојот. Кога средниот слој ќе се засити, вишокот течност се пренесува подалеку од раната во третиот слој. Vacutex™ промовира брза капиларна акција на површината на раната, ефикасно подигајќи, транспортирајќи и отстранувајќи го вишокот ексудат/интерстицијални 
течности од дното на раната. Vacutex™ функционира така што го извлекува и транспортира (со бактерии натоварен) ексудат од дното на раната, оставајќи ја раната во состојба да заздрави однатре. Тоа е едноставен, единствен и иновативен примарен завој кој ја покрива 
раната и е применлив кај широк спектар на рани.

Клиничка корист
Капиларните завои се особено корисни во случаи на умерено или силно ексудирачки рани, каде што фибринот може да биде густ и масен. Во такви случаи постои потреба да се отстрани вишокот течност/ексудат од раната, додека се одржува соодветна влажност за 
процесот на заздравување. Рани кои се неправилни по форма, длабоки, подкопани или на тешко третирачки места на телото може да бидат покомплексни за третман. Vacutex™ комбинира повеќесмерна забрзана капиларна акција и дренажен ефект дизајниран за третман 
на тешко заздравувачки рани со умерен или силен ексудат и фибрин.

Контраиндикации
Не користете кај артериски крварења, динамични васкуларни фунгирачки рани или силно крвавење. Во случај на силно инфицирани рани, користете соодветен антимикробен третман пред да го нанесете Vacutex™ врз раната.

Предупредувања и мерки на претпазливост
- �Vacutex™ е наменет само за еднократна употреба. Vacutex™ не е имплантабилен уред. Не го користете повторно. Не го користете ако пакувањето е оштетено.
- �Vacutex™ е завој со ниска адхезија, но станува адхезивен кога раната повеќе не е влажна.
- �Vacutex™ не треба да се користи директно на суви некротични рани и рани со мал излив, бидејќи во овие случаи може да се залепи за дното на раната и неговите својства за капиларен транспорт не се релевантни за нивото на влажност на раната.
- �Vacutex™ не треба да се користи во комбинација со густи вазелински гелови или завои, бидејќи тие супстанции ги блокираат микрокапиларните канали.
- �Кај рани каде што се изложени коска и/или тетива, користете Vacutex™ со голема претпазливост и нанесете неадхезивен контакт слој или користете Vacutex™ Non Adherent завои.
- �Никогаш не користете оклузивен завој или фолија врз Vacutex™, инаку ќе предизвика мацерација околу раната.
- �Препорачаното време на носење на завојот е до три дена.
- �Завојот не содржи адитиви (ниту наночестички) или лекови и не предизвикува познати несакани реакции.

Vacutex™ е уред само за еднократна употреба. Не е наменет за повторна употреба или рестерилизација. Protex Healthcare не може да гарантира функционалност или стерилност на производот доколку се користи повторно или се рестерилизира. Повторната употреба на 
еднократен производ може да резултира со проблеми со перформансите, вирусни инфекции, бактериски инфекции и вкрстена контаминација. Секое од овие ризици може да доведе до сериозни повреди.

Постапка за употреба
- �Vacutex™ може да се примени од двете страни. Нема правилна или погрешна страна. Кога завојот ќе дојде во контакт со ексудат, станува еднонасочен.
- �Може да се нанесат повеќе слоеви во зависност од длабочината на раната и количината на ексудат.
- �Директниот контакт со дното на раната е од суштинско значење.
- �Може да се сече и обликува според точната потреба на секоја рана.
- �Секогаш користете остри ножици за сечење и прилагодете ја големината така што да се вклопи во дното на раната, оставајќи 2–3 mm меѓу работ на завојот и рабовите на раната. Кај подлабоки рани, натрупајте доволно слоеви Vacutex™ додека не го достигнете нивото на 

околната кожа. Потоа покријте со уште еден слој Vacutex™ преку целата област на раната, преклопувајќи ги рабовите на раната. Фиксирајте со едноставен, неоклузивен фиксационен завој.
- �Во зависност од тоа колку е влажна раната, ставете (супер) абсорбирачки завој врз Vacutex™ за складирање на ексудатот. Кога абсорбирачкиот завој ќе се засити, нанесете нов врз Vacutex™, оставајќи го Vacutex™ на место најмногу 3 дена.
- �Никогаш не користете мрсен неадхезивен контакт слој или крема со вазелин или маснотии, бидејќи можат да ги затворат капиларните канали на завојот и така да ја намалат неговата функционалност.
- �Кај инфицирани длабоки рани, брзата капиларна акција ќе помогне да се извлече инфекцијата од длабокото ткиво. Почетно ова може да изгледа како поголемо дно на раната. Сепак, како што продолжува капиларната акција, изгледот на дното на раната ќе се подобри. 

Секогаш комбинирајте Vacutex™ со антимикробен третман кај инфицирани рани за зголемување на ефектот на завојот.
- �Пациентот треба да биде информиран дека може да почувствува лесно чувство на влечење првите неколку дена по нанесувањето на завојот, поради силното всмукување.
- �Фиксирајте со неоклузивен филм-завој или завој.

Брз водич
БРЗ ВОДИЧ ЗА УПОТРЕБА НА Vacutex™, СОВЕТИ И ТРИКОВИ за специјалисти за рани

Пријавување на сериозни инциденти
Во случај на сериозен инцидент поврзан со уредот, предвидените корисници и/или пациенти треба да го пријават ова до претставникот на Protex Healthcare и до надлежниот орган на земјата членка во која корисникот и/или пациентот е лоциран.

Забелешка
Референцата на производот VACUTEX™ Non Adherent е дадена подолу
VAC010010NA Vacutex™ Non Adherent брз капиларен завој, 10x10cm, 4x4 inch
VAC020030NA Vacutex™ Non Adherent брз капиларен завој, 20x30cm, 8x12 inch
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Број на серија

Медицински уред

да не се рестерилизира

Погледнете го упатството за употреба

Датум на производство

Да не се употребува повторно

Стерилизирано со гама зрачење,  
единствен стерилен бариерен систем

Не користете ако пакувањето е оштетено

Користете до

Да се чува на суво место

Број на каталог

Да се чува подалеку од сончева светлина

Количина

CE ознака

Предупредување

Температурна состојба на складирање 
Од 0°C до +30°C

Температурна состојба на транспорт 
Од -30°C до +60°C до 24 часа
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