STANDARD

RAPID CAPILLARY ACTION DRESSING

VAC005005 Vacutex™, penso de agdo capilar rapida, 5x5cm, 2x2 inch
VACO10010 Vacutex™, penso de ado capilar rapida, 10x10cm, 4x4 inch
VAC010015 Vacutex™, penso de acdo capilar rapida, 10x15cm, 46 inch
VAC010020 Vacutex™, penso de acdo capilar rapida, 10x20cm, 4x8 inch
VAC020030 Vacutex™, penso de acdo capilar rapida, 20x30cm, 8x12 inch
VAC010100 Vacutex™ rolo, penso de agao capilar rapida, 10x100cm, 4x40 inch
VAC001040 Vacutex™ dreno, penso de ado capilar rapida, 1x40cm, 04x16 inch

Facilitando a cicatrizago ao melhorar os niveis de oxigénio e reduzir os niveis de exsudado e edema dentro e ao redor de feridas de dificil cicatrizagdo
Utilizagdo prevista

0s pensos Vacutex™ de ado capilar rpida, o dreno e o rolo destinam-se ao de feridas
fibrinosas, necroticas e feridas cavitarias/sinusais.

i

aal dativas, feridas com tecido fibrinoso espesso e aderente, feridas profundas, irregulares ou crateriformes, ou feridas de dificil acesso, incluindo feridas

As indicagdes clinicas de Vacutex™ sao Glceras diabéticas, dlceras venosas da perna, Glceras de pressdo e feridas agudas, fechadas ou ciriirgicas com problemas de edema.
Os principais utilizadores previstos de Vacutex™ sio enfermeiros (especialistas em feridas) e médicos.

Descrigio

0s pensos Vacutex™ de acdo capilar rapida sao constituidos por uma mistura de trés camadas de elementos de poliéster e algodao tecidos em conjunto de acordo com especificagdes patenteadas. Vacutex™ atrai e absorve tecido fibrinoso, tecido necrtico e exsudado da

ferida para a camada intermédia do penso. Quando a camada intermédia esta saturada, o excesso de liquido é transferido para longe da ferida, para a terceira camada. Vacutex™ promove uma agao capilar rapida nas interfaces da ferida, elevando, transportando e removendo
eficazmente o excesso de exsudado/fluidos intersticiais do leito da ferida. Vacutex™ atua retirando e transportando o exsudado (carregado de bactérias) para longe do leito da ferida, deixando a ferida em condigdes de cicatrizar de dentro para fora. £ um penso primério simples,
(inico e inovador que cobre a ferida, com versatilidade numa ampla gama de feridas.

Beneficio clinico

0s pensos de agdo capilar sao particularmente Gteis em casos de feridas moderada ou altamente exsudativas, onde o tecido fibrinoso pode ser espesso e gorduroso. Nestes casos ha necessidade de remover o excesso de liquido/exsudado da ferida, mantendo ao mesmo tempo a
humidade adequada para o processo de cicatrizagdo. Feridas de forma irregular, profundas, cavitarias ou situadas em locais de dificil tratamento podem ser mais complexas de tratar. Vacutex™ combina um penso de acdo capilar acelerada multidirecional e uma acdo de drenagem,
concebidos para tratar feridas de dificil cicatrizacao com exsudado moderado ou abundante e tecido fibrinoso.

Contraindicagdes
Nao utilizar em hemorragias arteriais, feridas vasculares tumorais dinamicas ou feridas com hemorragia abundante. Em caso de feridas muito infetadas, utilizar primeiro um bom tratamento antimicrobiano antes de aplicar Vacutex™ sobre a ferida.

Avisos e precaucdes
- Vacutex™ destina-se apenas a utilizacdo nica. Vacutex™ ndo & um dispositivo implantavel. Nao reutilizar. Nao utilizar se a embalagem estiver danificada.
- Vacutex™ é um penso de baixa adesividade, contudo, torna-se aderente quando a ferida ja néo esta himida.
~Vacutex™ pio deve ser utilizado diretamente em feridas necraticas secas nem em feridas com baixo exsudado, pois nestes casos pode aderir ao leito da ferida e as suas propriedades de transporte capilar néo sdo relevantes para o nivel de humidade da ferida.
- Vacutex™ no deve ser utiizado em combinacdo com géis ou pensos espessos a base de vaselina, pois estas substancias blogueiam os microcanais capilares.
- Em feridas onde 0 0ss0 e/ou o tendao estao expostos, utilizar Vacutex™ com extrema cautela e aphcar uma camada de contacto ndo aderente ou usar os pensos Vacutex™ Non Adherent.
- Nunca utilizar um penso oclusivo ou pelicula sobre o penso Vacutex™, pois isso causara maceragao ao redor da ferida.
- 0 tempo de utilizagdo recomendado do penso é até trés dias.
- 0 penso ndo contém aditivos (nem nanoparticulas) ou medicamentos e ndo causa reagdes adversas conhecidas.

Vacutex™ ¢ um dispositivo apenas para uso dnico. Ndo se destina a ser reutilizado ou reesterilizado. A Protex Healthcare ndo pode garantir a funcionalidade ou esterilidade do produto se este for reutilizado ou reesterilizado. A reutilizagdo de um produto de uso dnico pode
resultar em problemas de desempenho, infecdes virais, infecoes bacterianas e contaminacdo cruzada. Qualquer um destes riscos pode resultar em lesao grave.

Procedimento de utilizagio

- Vacutex™ pode ser aplicado de qualquer lado. No ha um lado certo ou errado. Uma vez em contacto com o exsudado, torna-se unidirecional.

- Podem ser aplicadas varias camadas, dependendo da profundidade da ferida e do volume de exsudado.

- 0 contacto direto com o leito da ferida é essencial.

- Pode ser cortado e moldado ao tamanho exato necessario para cada ferida.

- Utilizar sempre tesouras afiadas para cortar, de modo a que o penso se ajuste ao leito da ferida, deixando 2-3 mm entre a borda do penso e a margem da ferida. Em feridas mais profundas, empilhar camadas suficientes de Vacutex™ até alcancar o nivel da pele circundante.
Depois cobrir com uma Gltima camada de Vacutex™ sobre toda a area da ferida, sobrepondo as margens. Fixar com uma ligadura simples, no oclusiva.

- Dependendo da humidade da ferida, colocar um penso (super) absorvente sobre o penso Vacutex™ para armazenamento do exsudado. Quando esse penso absorvente estiver saturado, aplicar um novo sobre o Vacutex™, deixando o Vacutex™ no lugar por um maximo de 3 dias.

- Nunca utilizar uma camada de contacto gordurosa ndo aderente nem um creme com particulas de vaselina ou gordura, pois podem obstruir os canais capilares do penso e assim reduzir a sua funcionalidade.

- Em feridas profundas infetadas, a acao capilar rapida ajudard a extrair a infecdo dos tecidos profundos. Inicialmente isso pode dar a impressao de um leito de ferida maior. No entanto, @ medida que a acao capilar continua, o aspeto do leito da ferida melhorara. Combinar
sempre Vacutex™ com um tratamento antimicrobiano em feridas infetadas para aumentar o impacto do penso.
- Informar o paciente de que pode sentir uma ligeira sensacdo de tracdo nos primeiros dias apds a aplicagdo do penso, devido a forte succao.

- Fixar com um penso ou ligadura ndo oclusiva.

Guia rapido
GUIA RAPIDO DE UTILIZAGAO DE Vacutex™, DICAS E TRUQUES para especialistas em feridas

Comunicagdo de incidentes graves
Em caso de incidente grave relacionado com o dispositivo, os utilizadores previstos e/ou pacientes devem comunicar ao representante da Protex Healthcare e & Autoridade Competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente esteja estabelecido.

Nota . M Fabricante

Areferéncia do produto VACUTEX™ Non Adherent encontra-se abaixo

VACO10010NA Vacutex™ Non Adherent penso de agdo capilar rapida, 10x10cm, 4x4 inch dad

VAC020030NA Vacutex™ Non Adherent penso de agdo capilar rapida, 20x30cm, 8x12 inch @ Quantidade

PRODUTO PATENTEADO VCSTIFUA.002 . R

Versdo 2, Maio 2025 Nimero de catalogo
[( Logotipo CE

Data de publicagdo: Agosto 2025
Protex Healthcare NV,
Blommestraat 2,

M 8800 Roeselare, Bélgica.
www.protexhealthcare.com
info@protexhealthcare.com

Nimero do lote
Dispositivo médico

Data de validade

Atencao

Data de fabrico

Consultar as instrucdes de utilizacao
Manter afastado da luz solar

Nao reutilizar

Manter seco

Esterilizado por irradiagdo gama

Nao voltar a esterilizar

@®[1@%E LbwEs

Nao utilizar se a embalagem estiver danificada

/R/*-SO'C Condigdes de temperatura para armazenamento
c Armazenar entre 0°C e 30 °C

30 ,ﬂ’ *60°C Condicdes de armazenamento e transporte
Transportar a uma temperatura entre -30°C e +60°C



