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VAC005005 Vacutex™, obliž s hitrim kapilarnim delovanjem, 5x5cm, 2x2 inch
VAC010010 Vacutex™, obliž s hitrim kapilarnim delovanjem, 10x10cm, 4x4 inch
VAC010015 Vacutex™, obliž s hitrim kapilarnim delovanjem, 10x15cm, 4x6 inch
VAC010020 Vacutex™, obliž s hitrim kapilarnim delovanjem, 10x20cm, 4x8 inch
VAC020030 Vacutex™, obliž s hitrim kapilarnim delovanjem, 20x30cm, 8x12 inch
VAC010100 Vacutex™ rola, obliž s hitrim kapilarnim delovanjem, 10x100cm, 4x40 inch
VAC001040 Vacutex™ dren, obliž s hitrim kapilarnim delovanjem, 1x40cm, 0.4x16 inch

Olajša celjenje z izboljšanjem ravni kisika in zmanjšanjem ravni izcedka in edema v in okoli težko celitvenih ran

Namen uporabe
Obliži Vacutex™ s hitrim kapilarnim delovanjem, dren in rola so namenjeni zdravljenju zmerno do močno izcedajočih ran, ran z debelim adherentnim fibrinom, globokih, nepravilnih ali kraterskih ran ter težko dostopnih ran, vključno s fibrinoznimi, nekrotičnimi in 
votlinastimi/sinusnimi ranami.

Klinične indikacije Vacutex™ so diabetični ulkusi, venski ulkusi nog, preležanine ter akutne, zaprte ali kirurške rane s težavami z edemom.

Primarni predvideni uporabniki Vacutex™ so medicinske sestre (specialisti za rane) in zdravniki.

Opis
Obliži Vacutex™ s hitrim kapilarnim delovanjem so sestavljeni iz trislojne mešanice poliestrskih in bombažnih vlaken, tkanih skupaj po patentiranih specifikacijah. Vacutex™ vleče in absorbira fibrin, nekrotično tkivo in izcedek iz rane v srednjo plast obliža. Ko je 
srednja plast nasičena, se odvečna tekočina prenese stran od rane v tretjo plast. Vacutex™ spodbuja hitro kapilarno delovanje na površini rane, učinkovito dviguje, prenaša in odstranjuje presežek izcedka/medceličnih tekočin iz ležišča rane. Vacutex™ deluje tako, da 
odvaja in prenaša (z bakterijami obremenjen) izcedek stran od rane ter tako omogoča, da se rana celi od znotraj. To je enostaven, edinstven in inovativen primarni obliž za rane, ki pokrije rano in je uporaben pri širokem spektru ran.

Klinična korist
Obliži s kapilarnim delovanjem so posebej uporabni pri zmerno ali močno izcedajočih ranah, kjer je fibrin lahko debel in masten. V takih primerih je potrebno odstraniti presežek tekočine/izcedka iz rane, pri tem pa ohraniti ustrezno vlažnost za proces celjenja. Rane 
nepravilne oblike, globoke, podminirane ali na težko dostopnih mestih na telesu so lahko bolj zapletene za zdravljenje. Vacutex™ združuje večsmerni pospešeni kapilarni obliž in drenažno funkcijo, zasnovano za zdravljenje težko celitvenih ran z zmernim ali močnim 
izcedkom in fibrinom.

Kontraindikacije
Ne uporabljati pri arterijskih krvavitvah, dinamičnih žilnih fungirajočih ranah ali močno krvavečih ranah. V primeru močno okuženih ran uporabiti ustrezno protimikrobno zdravljenje, preden se Vacutex™ namesti na rano.

Opozorila in previdnostni ukrepi
- �Vacutex™ je namenjen samo za enkratno uporabo. Vacutex™ ni implantabilna naprava. Ne uporabljajte ponovno. Ne uporabljati, če je embalaža poškodovana.
- �Vacutex™ je obliž z nizko adhezijo, vendar postane adheziven, ko rana ni več vlažna.
- �Vacutex™ se ne sme uporabljati neposredno na suhih nekrotičnih ranah in pri ranah z nizkim izcedkom, saj se lahko v teh primerih prilepi na ležišče rane in njegove kapilarne transportne lastnosti niso relevantne glede na raven vlage rane.
- �Vacutex™ se ne sme uporabljati skupaj z gostimi vazelinskimi geli ali obliži, saj te snovi zapirajo mikro kapilarne kanale.
- �Pri ranah, kjer so izpostavljene kost in/ali kita, je treba Vacutex™ uporabljati z veliko previdnostjo in nanesti neadhezivni kontaktni sloj ali uporabiti obliže Vacutex™ Non Adherent.
- �Nikoli ne uporabljati okluzivnega obliža ali folije na vrhu Vacutex™-a, ker to povzroči maceracijo okoli rane.
- �Priporočeni čas nošenja obliža je do tri dni.
- �Obliž ne vsebuje nobenih dodatkov (niti nanodelcev) ali zdravil in ne povzroča znanih neželenih reakcij.

Vacutex™ je naprava samo za enkratno uporabo. Ni namenjen ponovni uporabi ali resterilizaciji. Protex Healthcare ne more zagotoviti funkcionalnosti ali sterilnosti izdelka, če se ponovno uporabi ali resterilizira. Ponovna uporaba enkratnega izdelka lahko povzroči 
težave z delovanjem, virusne okužbe, bakterijske okužbe in navzkrižno kontaminacijo. Vsako od teh tveganj lahko privede do resnih poškodb.

Postopek uporabe
- �Vacutex™ se lahko uporabi z obeh strani. Ni pravilne ali napačne strani. Ko pride obliž v stik z izcedkom, postane enosmeren.
- �Glede na globino rane in količino izcedka se lahko uporabi več slojev.
- �Neposreden stik z ležiščem rane je nujen.
- �Lahko se reže in oblikuje v točno potrebno velikost za vsako rano.
- �Vedno uporabljati ostre škarje in obrezati tako, da se obliž prilega ležišču rane, pri čemer pustiti 2–3 mm med robom obliža in robom rane. Pri globljih ranah naložiti zadostno število slojev Vacutex™, dokler se ne doseže raven okoliške kože. Nato pokriti s še eno 

plastjo Vacutex™ čez celotno področje rane, ki prekriva robove rane. Fiksirati s preprostim, neokluzivnim fiksacijskim povojem.
- �Glede na vlažnost rane položiti (super) vpojen obliž na vrh Vacutex™-a za shranjevanje izcedka. Ko je (super) vpojen obliž nasičen, položiti novega na vrh Vacutex™-a, pri čemer Vacutex™ ostane na mestu največ 3 dni.
- �Nikoli ne uporabljati mastne neadhezivne kontaktne plasti ali kreme z vazelinom ali maščobno vsebino, saj lahko zaprejo kapilarne kanale obliža in zmanjšajo njegovo funkcionalnost.
- �Pri okuženih globokih ranah bo hitro kapilarno delovanje pomagalo izvleči okužbo iz globokega tkiva. Sprva se lahko zdi, da je ležišče rane večje. Vendar pa se bo, ko kapilarno delovanje nadaljuje, videz ležišča rane izboljšal. Vacutex™ je vedno treba kombinirati s 

protimikrobnim zdravljenjem pri okuženih ranah, da se poveča učinek obliža.
- �Bolnika obvestiti, da lahko prvih nekaj dni po nanosu obliža občuti rahel občutek vlečenja zaradi močnega sesanja.
- �Fiksirati z neokluzivnim filmskim obližem ali povojem.

Hiter vodič
HITER VODIČ ZA UPORABO Vacutex™, NASVETI IN TRIKI za specialiste za rane

Poročanje o resnih incidentih
V primeru resnega incidenta, povezanega z napravo, morajo predvideni uporabniki in/ali pacienti to prijaviti predstavniku Protex Healthcare in pristojnemu organu države članice, kjer ima uporabnik in/ali pacient sedež.

Opomba
Referenca izdelka VACUTEX™ Non Adherent je navedena spodaj
VAC010010NA Vacutex™ Non Adherent obliž s hitrim kapilarnim delovanjem, 10x10cm, 4x4 inch
VAC020030NA Vacutex™ Non Adherent obliž s hitrim kapilarnim delovanjem, 20x30cm, 8x12 inch
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Proizvajalec

Serijska številka

Medicinski pripomoček

Glejte navodila za uporabo

Datum izdelave

Ne uporabljajte ponovno

Sterilizirano z gama sevanjem

Pogoji temperature shranjevanja
Shranjujte pri temperaturi od 0° do 30°C

Pogoji temperature transporta
Transport med -30° in +60°

Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana

Datum uporabnosti

Ne sterilizirajte ponovno

Ne izpostavljajte vlagi

Številka kataloga

Hraniti ločeno od sončne svetlobe

Količina

Oznaka CE

Previdnost

LOT
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