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VAC005005 Vacutex™, zavoj sa brzom kapilarnom akcijom, 5x5cm, 2x2 inch
VAC010010 Vacutex™, zavoj sa brzom kapilarnom akcijom, 10x10cm, 4x4 inch
VAC010015 Vacutex™, zavoj sa brzom kapilarnom akcijom, 10x15cm, 4x6 inch
VAC010020 Vacutex™, zavoj sa brzom kapilarnom akcijom, 10x20cm, 4x8 inch
VAC020030 Vacutex™, zavoj sa brzom kapilarnom akcijom, 20x30cm, 8x12 inch
VAC010100 Vacutex™ rola, zavoj sa brzom kapilarnom akcijom, 10x100cm, 4x40 inch
VAC001040 Vacutex™ dren, zavoj sa brzom kapilarnom akcijom, 1x40cm, 0.4x16 inch

Olakšava zarastanje poboljšavanjem nivoa kiseonika i smanjenjem nivoa eksudata i edema u i oko teško zarastajućih rana

Namenjena upotreba
Vacutex™ zavoji sa brzom kapilarnom akcijom, dren i rola namenjeni su za lečenje umereno do jako eksudirajućih rana, rana sa debelim adherentnim fibrinom, dubokih, nepravilnih ili kraterskih rana, kao i teško dostupnih rana, uključujući fibrinozne, nekrotične i 
kavitarne/sinusne rane.

Kliničke indikacije za Vacutex™ su dijabetični ulkusi, venski ulkusi nogu, dekubitusi i akutne, zatvorene ili hirurške rane sa problemima edema.

Primarni predviđeni korisnici Vacutex™-a su medicinske sestre (specijalisti za rane) i lekari.

Opis
Vacutex™ zavoji sa brzom kapilarnom akcijom izrađeni su od troslojne mešavine poliesterskih i pamučnih vlakana koja su isprepletena prema patentiranim specifikacijama. Vacutex™ izvlači i apsorbuje fibrin, nekrotično tkivo i eksudat iz rane u srednji sloj zavoja. 
Kada je srednji sloj zasićen, višak tečnosti se prenosi dalje od rane u treći sloj. Vacutex™ podstiče brzu kapilarnu akciju na površini rane, efikasno podiže, transportuje i uklanja višak eksudata/intersticijalne tečnosti iz ležišta rane. Vacutex™ deluje tako što izvlači i 
transportuje (bakterijama opterećen) eksudat iz ležišta rane, ostavljajući ranu u stanju da zarasta iznutra. To je jednostavan, jedinstven i inovativan primarni zavoj koji prekriva ranu i pogodan je za širok spektar rana.

Klinička korist
Zavoi sa kapilarnom akcijom posebno su korisni kod umerenih ili jako eksudirajućih rana, gde fibrin može biti debeo i mastan. U takvim slučajevima postoji potreba da se ukloni višak tečnosti/eksudata iz rane, uz istovremeno održavanje adekvatne vlažnosti za 
proces zarastanja. Rane nepravilnog oblika, duboke, podminirane ili na teško dostupnim delovima tela mogu biti složenije za tretman. Vacutex™ kombinuje višesmernu ubrzanu kapilarnu akciju i drenažnu funkciju, osmišljene za tretman teško zarastajućih rana sa 
umerenim ili jakim eksudatom i fibrinom.

Kontraindikacije

Ne koristiti kod arterijskog krvarenja, dinamičnih vaskularnih fungirajućih rana ili jako krvarećih rana. Kod teško inficiranih rana, koristiti odgovarajući antimikrobni tretman pre primene Vacutex™-a na ranu.

Upozorenja i mere opreza
- �Vacutex™ je namenjen isključivo za jednokratnu upotrebu. Vacutex™ nije implantabilni uređaj. Ne koristiti ponovo. Ne koristiti ako je pakovanje oštećeno.
- �Vacutex™ je zavoj sa slabom adhezijom, ali postaje adhezivan kada rana više nije vlažna.
- �Vacutex™ se ne sme koristiti direktno na suvim nekrotičnim ranama i na ranama sa malom količinom eksudata, jer se u tim slučajevima može zalepiti za ležište rane, a njegova svojstva kapilarnog transporta nisu relevantna za nivo vlage u rani.
- �Vacutex™ se ne sme koristiti u kombinaciji sa gustim vazelinskim gelovima ili zavojima, jer ove supstance blokiraju mikro kapilarne kanale.
- �Kod rana gde su izložene kost i/ili tetiva, koristiti Vacutex™ sa posebnom pažnjom i primeniti neadherentni kontaktni sloj ili koristiti Vacutex™ Non Adherent zavoje.
- �Nikada ne koristiti okluzivni zavoj ili foliju preko Vacutex™-a, jer će to izazvati maceraciju oko rane.
- �Preporučeno vreme nošenja zavoja je do tri dana.
- �Zavoj ne sadrži aditive (niti nanočestice) ili lekove i ne izaziva poznate neželjene reakcije.

Vacutex™ je uređaj isključivo za jednokratnu upotrebu. Nije namenjen za ponovno korišćenje ili resterilizaciju. Protex Healthcare ne može da garantuje funkcionalnost niti sterilnost proizvoda ako se koristi ponovo ili resterilizuje. Ponovna upotreba jednokratnog 
proizvoda može dovesti do problema u performansama, virusnih infekcija, bakterijskih infekcija i unakrsne kontaminacije. Svaki od ovih rizika može rezultirati ozbiljnim povredama.

Postupak upotrebe
- �Vacutex™ se može primeniti sa bilo koje strane. Ne postoji prava ili pogrešna strana. Kada dođe u kontakt sa eksudatom, postaje jednosmeran.
- �Može se primeniti više slojeva u zavisnosti od dubine rane i količine eksudata.
- �Direktan kontakt sa ležištem rane je od suštinskog značaja.
- �Može se seći i oblikovati prema tačnoj veličini potrebnoj za svaku ranu.
- �Uvek koristiti oštre makaze za sečenje i oblikovati tako da se zavoj uklapa u ležište rane, ostavljajući 2–3 mm između ivice zavoja i ruba rane. Kod dubljih rana, složiti dovoljan broj slojeva Vacutex™-a dok se ne dostigne nivo okolne kože. Potom pokriti poslednjim 

slojem Vacutex™-a preko cele površine rane, sa preklapanjem rubova. Fiksirati jednostavnim, neokluzivnim zavojem.
- �U zavisnosti od vlažnosti rane, staviti (super) apsorbujući zavoj preko Vacutex™-a za skladištenje eksudata. Kada se apsorbujući zavoj zasiti, staviti novi preko Vacutex™-a, ostavljajući Vacutex™ na mestu najviše 3 dana.
- �Nikada ne koristiti masni neadherentni kontaktni sloj niti kremu sa vazelinom ili sadržajem masti, jer mogu zatvoriti kapilarne kanale zavoja i smanjiti njegovu funkcionalnost.
- �Kod inficiranih dubokih rana, brza kapilarna akcija će pomoći da se infekcija izvuče iz dubokog tkiva. U početku se može činiti da je ležište rane veće. Međutim, kako kapilarna akcija nastavi da deluje, izgled ležišta rane će se poboljšati. Uvek kombinovati Vacutex™ 

sa antimikrobnim tretmanom kod inficiranih rana radi povećanja efekta zavoja.
- �Pacijenta treba obavestiti da može osetiti blagi osećaj povlačenja u prvim danima nakon primene zavoja, zbog jakog usisavanja.
- �Fiksirati neokluzivnim filmskim zavojem ili zavojem.

Brzi vodič
BRZI VODIČ ZA KORIŠĆENJE Vacutex™, SAVETI I TRIKOVI za specijaliste za rane

Prijavljivanje ozbiljnih incidenata
U slučaju ozbiljnog incidenta u vezi sa uređajem, predviđeni korisnici i/ili pacijenti treba da prijave ovo predstavniku Protex Healthcare i nadležnom organu države članice u kojoj korisnik i/ili pacijent ima prebivalište.

Napomena
Referenca proizvoda VACUTEX™ Non Adherent data je ispod
VAC010010NA Vacutex™ Non Adherent zavoj sa brzom kapilarnom akcijom, 10x10cm, 4x4 inch
VAC020030NA Vacutex™ Non Adherent zavoj sa brzom kapilarnom akcijom, 20x30cm, 8x12 inch
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Proizvođač

Lot broj

Medicinsko sredstvo

Pročitajte uputstvo za upotrebu

Datum proizvodnje

Ne koristite ponovo

Sterilizovano gama zračenjem

Ne upotrebljavajte ako je ambalaža oštećena

Koristiti do

Nemojte ponovo sterilizovati

Čuvajte na suvom

Kataloški broj

Čuvajte podalje od sunčevog svetla

Temperatura skladištenja
Čuvati na temperaturi od 0 ° do 30 °C

Temperatura pri transportovanju
Transport između -30 °C i +60 °C

Količina

CE oznaka

Pažnja
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