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VAC005005 Vacutex™, hızlı kapiler etki pansumanı, 5x5cm, 2x2 inch
VAC010010 Vacutex™, hızlı kapiler etki pansumanı, 10x10cm, 4x4 inch
VAC010015 Vacutex™, hızlı kapiler etki pansumanı, 10x15cm, 4x6 inch
VAC010020 Vacutex™, hızlı kapiler etki pansumanı, 10x20cm, 4x8 inch
VAC020030 Vacutex™, hızlı kapiler etki pansumanı, 20x30cm, 8x12 inch
VAC010100 Vacutex™ rulo, hızlı kapiler etki pansumanı, 10x100cm, 4x40 inch
VAC001040 Vacutex™ dren, hızlı kapiler etki pansumanı, 1x40cm, 0.4x16 inch

Oksijen seviyelerini artırarak ve eksüda ile ödem seviyelerini azaltarak zor iyileşen yaraların iyileşmesini kolaylaştırır

Kullanım amacı
Vacutex™ hızlı kapiler etki pansumanları, dren ve rulo; orta dereceden şiddetli eksüdalı yaraların, kalın yapışkan fibrinli yaraların, derin, düzensiz veya krater şeklindeki yaraların ve erişilmesi zor yaraların, fibrinli yaralar, nekrotik yaralar ve kavite/sinüs yaraları dahil, 
tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Vacutex™’in klinik endikasyonları diyabetik ülserler, venöz bacak ülserleri, bası yaraları ve ödem sorunları olan akut, kapalı veya cerrahi yaralardır.

Vacutex™’in temel kullanıcıları hemşireler (yara uzmanları) ve doktorlardır.

Tanım
Vacutex™ hızlı kapiler etki pansumanları, patentli spesifikasyonlara göre birlikte dokunmuş üç katmanlı polyester ve pamuk karışımından yapılmıştır. Vacutex™, fibrini, nekrotik dokuyu ve eksüdayı yaradan çekerek pansumanın orta katmanına hapseder. Orta katman 
doygunluğa ulaştığında, fazla sıvı yaradan uzaklaştırılarak üçüncü katmana taşınır. Vacutex™, yara yüzeyinde hızlı kapiler etkiyi teşvik ederek, fazla yara eksüdasını/doku sıvılarını etkili bir şekilde kaldırır, taşır ve uzaklaştırır. Vacutex™, bakteri yüklü eksüdayı yara 
yatağından çekip taşıyarak, yaranın içeriden iyileşmesine olanak sağlar. Yaranın üzerini örten basit, benzersiz ve yenilikçi bir primer pansumandır ve çok çeşitli yaralarda kullanılabilir.

Klinik fayda
Kapiler etki pansumanları özellikle orta veya şiddetli eksüdalı yaralarda, fibrinin kalın ve yağlı olabileceği durumlarda faydalıdır. Bu tür durumlarda, yara sıvısının/eksüdanın fazlasını uzaklaştırmak gerekirken, yara iyileşme süreci için yeterli nemin korunması 
önemlidir. Düzensiz şekilli, derin, oyuklu veya vücudun tedavisi zor bölgelerinde bulunan yaralar daha karmaşık olabilir. Vacutex™, orta veya şiddetli eksüda ve fibrin bulunan zor iyileşen yaraları tedavi etmek için çok yönlü hızlandırılmış kapiler etki pansumanını ve 
drenaj etkisini birleştirir.

Kontrendikasyonlar
Arteriyel kanamalarda, dinamik vasküler fungatif yaralarda veya şiddetli kanamalı yaralarda kullanılmamalıdır. Şiddetli enfekte yaralarda Vacutex™ uygulanmadan önce uygun bir antimikrobiyal tedavi kullanılmalıdır.

Uyarılar ve önlemler
- �Vacutex™ yalnızca tek kullanımlıktır. Vacutex™ implant edilebilir bir cihaz değildir. Yeniden kullanmayınız. Ambalaj hasarlıysa kullanmayınız.
- �Vacutex™ düşük yapışkanlı bir pansumandır, ancak yara artık nemli değilse yapışkan hale gelir.
- �Vacutex™, kuru nekrotik yaralarda ve az eksüdalı yaralarda doğrudan kullanılmamalıdır, çünkü bu durumlarda yara yatağına yapışabilir ve kapiler taşıma özellikleri yara nem seviyesiyle uyumlu olmaz.
- �Vacutex™, kalın vazelin bazlı jeller veya pansumanlarla birlikte kullanılmamalıdır, çünkü bu maddeler mikrokapiler kanalları tıkar.
- �Kemik ve/veya tendonun açıkta olduğu yaralarda Vacutex™ son derece dikkatli kullanılmalı, yapışmaz bir temas tabakası uygulanmalı veya Vacutex™ Non Adherent pansumanları kullanılmalıdır.
- �Vacutex™ üzerine asla oklüziv pansuman veya folyo uygulanmamalıdır, aksi takdirde yara çevresinde maserasyona neden olur.
- �Pansumanın önerilen kullanım süresi üç güne kadardır.
- �Pansuman katkı maddeleri (nanopartiküller dahil) veya ilaç içermez ve bilinen herhangi bir advers reaksiyona neden olmaz.

Vacutex™ yalnızca tek kullanımlık bir cihazdır. Yeniden kullanım veya resterilizasyon için tasarlanmamıştır. Vacutex™ tekrar kullanıldığında veya resterilize edildiğinde Protex Healthcare ürünün işlevselliğini veya sterilitesini garanti edemez. Tek kullanımlık bir ürünün 
tekrar kullanılması performans sorunlarına, viral enfeksiyonlara, bakteriyel enfeksiyonlara ve çapraz kontaminasyona yol açabilir. Bu risklerden herhangi biri ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Kullanım prosedürü
- �Vacutex™ her iki yüzüyle uygulanabilir. Doğru veya yanlış yüz yoktur. Pansuman eksüda ile temas ettiğinde tek yönlü hale gelir.
- �Yaranın derinliğine ve eksüda miktarına bağlı olarak birden fazla kat uygulanabilir.
- �Yara yatağı ile doğrudan temas zorunludur.
- �Her yaranın tam ihtiyacına göre kesilip şekillendirilebilir.
- �Daima keskin makas kullanın ve pansumanı yara yatağına tam oturacak şekilde kesin, pansuman kenarı ile yara kenarı arasında 2–3 mm boşluk bırakın. Daha derin yaralarda, çevre cilt seviyesine ulaşana kadar yeterli sayıda Vacutex™ katmanı üst üste koyun. 

Ardından tüm yara alanını kaplayacak şekilde son bir Vacutex™ tabakası ile örtün, yara kenarlarını kaplayarak. Basit, oklüziv olmayan bir bandaj ile sabitleyin.
- �Yaranın nemine bağlı olarak Vacutex™ üzerine (süper) emici bir pansuman koyun. Emici pansuman doyduğunda, Vacutex™ yerinde bırakılarak üzerine yenisi uygulanır (en fazla 3 gün).
- �Asla yağlı yapışmaz bir yara temas tabakası veya vazelin ya da yağ içeren bir krem kullanılmamalıdır, çünkü bunlar pansumanın kapiler kanallarını tıkayabilir ve işlevselliğini azaltabilir.
- �Enfekte derin yaralarda hızlı kapiler etki, enfeksiyonun derin dokudan çekilmesine yardımcı olacaktır. Başlangıçta yara yatağı daha büyük görünebilir. Ancak kapiler etki devam ettikçe yara yatağının görünümü iyileşir. Enfekte yaralarda Vacutex™ her zaman 

antimikrobiyal tedavi ile birlikte kullanılmalıdır.
- �Pansuman uygulandıktan sonraki ilk günlerde hasta, pansumanın güçlü emişinden dolayı hafif bir çekilme hissi yaşayabilir.
- �Oklüziv olmayan film pansumanı veya bandaj ile sabitleyin.

Hızlı rehber
Vacutex™ KULLANIMI İÇİN HIZLI REHBER, yara uzmanları için İPUÇLARI VE TÜYOLAR

Ciddi olayların bildirilmesi
Cihazla ilgili ciddi bir olay durumunda, öngörülen kullanıcılar ve/veya hastalar bunu Protex Healthcare temsilcisine ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin Yetkili Makamına bildirmelidir.

Not
VACUTEX™ Non Adherent ürün referansı aşağıda verilmiştir
VAC010010NA Vacutex™ Non Adherent hızlı kapiler etki pansumanı, 10x10cm, 4x4 inch
VAC020030NA Vacutex™ Non Adherent hızlı kapiler etki pansumanı, 20x30cm, 8x12 inch
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Üretici

Parti Numarası Numarası

Tıbbi cihaz

Tekrar sterilize etmeyin

Kullanım talimatlarına bakın

Üretim tarihi

Tekrar kullanmayın

Gama ışıması kullanılarak sterilize edilmiştir

Ambalaj hasarlıysa kullanmayın

Son kullanma tarihi

Kuru tutun

Katalog Numarası

Güneş ışığından uzak tutun

Miktar

CE İşareti

Dikkat

Saklama koşulları
0° ila +30°C arasında saklayın

Nakliye ve taşıma koşulları
-30° ila +60°C arasında taşıyın
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